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                PRILOG II
   TROŠKOVNIK – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:
   Predmet nabave: Nabava visokotlačnog parnog autoklava
   Ponuditelj nudi Predmet nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi,
   odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo
   precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
   Nabava visokotlačnog parnog autoklava
   Opis traženih karakteristika
   Tehničke karakteristike ponuđenog uređaja
   U SKLADU S TRAŽENIM (zaokružiti ili upisati vrijednost)
   Volumen komore:
   minimalno 160 litara nominalno
   DA / NE
   Parni sterilizator mora biti neprolazni s jednim vertikalno
   otvarajućim vratima s pneumatskim ili elektromotornim pogonom
   DA / NE
   Brtva mora imati mogućnost samobrtvljenja a vrata se iz sigurnosnih
   razloga mogu otvoriti jedino kada je temperatura u referentnom uzorku
   ispod 80°C
   DA / NE
   Dimenzije komore:
   -promjer komore minimalno 500 mm
   -dubina komore minimalno 750 mm
   Upisati vrijednosti:
   Promjer:_____________
   Dubina: _____________
   Vanjske dimenzije uređaja:
   -širina: maksimalno 650 mm
   -visina sa poklopcem : maksimalno 1115 mm
   -dubina : maksimalno 900 mm
   Upisati vrijednosti:
   Širina:_____________
   Visina: _____________
   Dubina:________________
   Zagrijavanje putem posebnog vlastitog električnog generatora pare, max
   tlak 5 bar
   DA / NE
   Generator pare treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316Ti ili
   jednakovrijedno
   DA / NE
   Komora, plašt i vrata trebaju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI
   316Ti ili jednakovrijedno
   DA / NE
   Mikroprocesorsko upravljanje procesima
   DA / NE
   Validacijski priključak za temperaturnu sondu, priključak 1/2"
   DA / NE
   Sterilizator treba izrađen u skladu s međunarodnim standardima:
     * 
       97/23/EEC Pressure Equipment Directive
     * 
       2006/95 EC Low Voltage Equipment
     * 
       2004/108 EC Electromagnetic Compatibility
     * 
       2006/42/EC Machinery Directive
   DA / NE
   11 programa za sterilizaciju
     * 
       Krute tvari
     * 
       otpad
     * 
       Tekući otpad
     * 
       Tekućina, mediji
   DA / NE
   mogućnost proširivanja do 100 programa prema zahtjevu korisnika
   DA / NE
   uređaj mora imati opciju kontrole putem ekrana na dodir
   DA / NE
   Dodatni programi uključuju
     * 
       Vakum - test program
     * 
       Bowie-Dick test program
     * 
       Program za čišćenje
   DA / NE
   Parametri sterilizacije mogu se snimiti za svaki program individualno
   DA / NE
   Sonda PT-100 klase A - temperaturna sonda s fleksibilnim kabelom za
   mjerenje temperature tekućine u referentnoj boci u programima
   sterilizacije tekućina
   DA / NE
   Rashladni sustav za sterilizaciju uz dodatak komprimiranog zraka
   DA / NE
   Ugrađen sustav za hlađenje plašta vodovodnom vodom i održavanje
   pritiska u komori komprimiranim zrakom u ciklusima sterilizacije
   tekućina
   DA / NE
   Instalacijski priključci na mjestu korištenja:
   - 380- 400 V
   - Hladna voda
   - Odvod otporan na temperature iznad 100C
   - Destilirana voda    - Omekšana voda
   - Košare 2 kom od nehrđajućeg čelika, AISI 304
   DA / NE
   Maximum radna temperatura 140°C, maximalni radni tlak 4bar
   DA / NE
   Digitalni zaslon s multi-funkcijskim tipkama
   DA / NE
   Zaslon prikazuje sve relevantne parametre sterilizacije kao što su
   temperatura, tlak i vrijeme, ciklus, kao i alarme
   DA / NE
   Minimalno četverokodna zaštita razine sigurnosti za pristup i promjenu
   parametara i za potvrdu alarma
   DA / NE
   Vrijeme sterilizacija od 1 do 9999 minuta
   DA / NE
   Temperatura sterilizacije od 60 do 140 ° C
   DA / NE
   Dvostruka kontrola tlaka sa elektroničkim pretvornikom i analognim
   manometrom
   DA / NE
   Radijalni ventilator za ventilaciju prisilnom konvekcijom topline u
   ohlađenu stijenke tlačne posude za daljnje smanjivanje vremena
   hlađenja
   DA / NE
   Radijalni venilator montiran na poklopcu autoklava, bez smanjenja
   korisnog prostora komore
   DA / NE
   Konkavan poklopac za prisilnu cirkulaciju zraka za brzo i ravnomjerno
   hlađenje
   DA / NE
   Ventilacija performanse sustava ne manje od 71m3 / h, i 7m / s
   DA / NE
   dodatni izmjenjivač topline montiran oko radijalnog ventilatora za
   dodatno smanjenje vremena hlađenja
   DA / NE
   Matrični pisač ugrađen u stijenku autoklava
   DA / NE
   Ulaz zraka kroz standardni filter zraka 0,2um
   DA / NE
   RS232/485 konekcija standardno uz uređaj
   DA / NE
   DODATNA PT100 Sonda Klase A za kontrolu temperature kondenzata, koja
   kontrolira da voda u odvodu ne bude viša od 110C
   DA / NE
   Obje sonde moraju biti umjerene prema ISO17025 akreditaciji za
   temperaturu na minimalno 3 točke.
   DA / NE
   Obje sonde moraju biti 4-žične a kablovi zaštićeni teflonskim
   omotačem.
   DA / NE
   Potreba servisiranja – najviše 1x godišnje
   DA / NE
   Jamstveni rok (minimalno 12 mjeseci od isporuke i puštanja u rad)
   DA / NE
   CIJENA PONUDE BEZ PDV-a / kn
   IZNOS PDV-a / kn
   CIJENA PONUDE S PDV-om / kn
   Potrebni certifikati / isprave:
   - certifikati za najmanje 2 osobe ovlaštene za instalaciju i servis
   (certificirani servisni inženjeri) te najmanje za 1 osobu ovlaštenu za
   validaciju sustava – dostavlja se kao sastavni dio ponude
   - CE certifkat – dostavlja se kao sastavni dio ponude
   - certifikat sustava kontrole kvalitete ISO 9001:2008 proizvođača
   sustava – dostavlja se kao sastavni dio ponude
   - potvrda o izvršenom atestiranju sigurnosnih ventila u akreditiranom
   laboratoriju – prilikom primopredaje
   - potvrda da se analogni manometri atestirani u akreditiranom
   laboratoriju – prilikom primopredaje
   - potvrda o validaciji temperature i tlaka prema ISO17025 akreditaciji
   – prilikom primopredaje
   U ponudu mora biti uključeno:
   - dostava uređaja,
   - montaža uređaja uz spajanje instalacije odvoda vode kondezata,
   spajanje konekcije demi vode i dovoda komprimiranog zraka, te IQOQ na
   lokaciji korisnika,
   - validacija sustava,
   - edukacija korisnika (za najmanje 3 osobe) s potvrdom o obavljenoj
   edukaciji
   Datum: _____________________ ____________________________
   (potpis i ovjera ovlaštene osobe ponuditelja)


               


			  
			  
            

          

		  
		 
		  
		  
		  

		    
		  
			  	SPOROČILO ZA MEDIJE! NARODNI DOM MARIBOR IN INŠTITUT IRDO
	KONTROL BIRO DOO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE KVALITETE REPUBLIKA HRVATSKA
	ŠTEVILKA 001041920175 DATUM 16 2 2017 ODGOVOR NA POSLANSKO
	TITLE OF MANUSCRIPT CAPITALIZE ONLY PROPER NOUNS AND AVOID
	7 AUTOBIOGRAPHY AS ANTHROPOLOGICAL TEXT (ANT 1930 3 CREDITS)
	UPORABA METRA V SLOVENIJI ŽE PRED TISOČLETJI! LEGA NEKATERIH
	BŪTINA ŽINOTI (PATARIMAI GYVENTOJAMS)  KAIP SKAMBINTI 112 
	[SPIGOT3003] BROKEN CUSTOM DROPPER AND BEACON EVENTS USING BUKKITCREATEINVENTORY()
	Di̇kkat Hububat Alanlarinda Sari pas Hastaliği i̇l Müdürlüğümüz Bitkisel
	ASTROLABIO REVISTA ELECTRÓNICA DE FILOSOFÍA AÑO 2005 NÚM0 JOSÉ
	LA CREATIVIDAD EN LOS TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS
	RESOURCES TO SUPPORT EAL PUPILS WITH READING DUAL LANGUAGE
	7 YUCIRLAT 08 ALATKA ZA KONVERZIJU KODNIH RASPOREDA I
	PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
	UWAGA! PRZYGOTOWANY I ZAPREZENTOWANY NA POSIEDZENIU RADY WYDZIAŁU 
	REVIEWER INSTRUCTIONS 1 UTILITY OWNERS PLEASE FILL OUT AND
	UTM TITAN BIOTERRORISM TRAINING REGISTRATION NAME  DAYTIME PHONE
	JORGE DREXLER (MONTEVIDEOURUGUAY 1964) JORGE DREXLER ÉS UN ARTISTA
	FACULTY MEMBERDEPARTMENT OBSERVERS DATE OBSERVATION NUMBER (CIRCLE ONE) 1
	21 ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL
	APP SUBMISSIONS – REQUIRED INFORMATION APP SUBMISSION FORM –
	tc Kafkas Üni̇versi̇tesi̇ Bi̇li̇msel Araştirma Projeleri̇ Proje Hazirlama Kilavuzu
	MAKING REASONABLE ADJUSTMENTS  A GUIDE TO PROVIDING ACCESSIBLE
	DELPHI HEIDELBERGER SPIELEVERLAG & NÜRNBERGER SPIELKARTEN 2002 DESIGNED BY
	IRUN  OCTUBRE CULTURAL DÍA 2 A LAS 1930
	FLORIDA GATEWAY COLLEGE POLICY TITLE TERMINAL PAY NUMBER 6HX12624
	PERIODIC TRENDS GRAPHING ACTIVITY C12207 TEACHER BACKGROUND INFORMATION THE
	KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK LOG 3 1430 HRASTNIK TEL
	612 SUPPORTING MATERIALS COVI HTTPWWWSCILSRUTGERSEDU7ECOVICLASSES17610510 BELKIN HTTPWWWSCILSRUTGERSEDU~BELKIN51004HTML 
	EUROPASS ÖNÉLETRAJZ FÉNYKÉP SZEMÉLYI ADATOK VEZETÉKNÉV(EK)  UTÓNÉV(EK) CÍM(EK)



			  

		  
			  	IKATES SRO AUTORIZOVANÁ OSOBA Č 225 NOTIFIKOVANÁ OSOBA Č
	CONNECTING TO REMOTE COMPUTERS IN DAQFACTORY REVISED APRIL 19
	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM
	X XXIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLASMA PHYSICS AND CF
	“DOS DÉCADAS DE DESARROLLOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA UNA PERSPECTIVA
	M IDDLEEUROPE LEAGUE 2016 IN WHEELCHAIR TABLE TENNIS BRATISLAVA
	HARMONOGRAM PRACY APTEK W MIESIĄCU SIERPNIU 2021R APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE
	4 Zasady Etyczne Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego Niebędących Nauczycielami Akademickimi
	JURISDICCIÓNCONTENCIOSOADMINISTRATIVA RECURSO DE APELACIÓN NÚM 992003 PONENTE ILMO SR
	SMALL ANIMAL ANESTHESIA GUIDE 1 GENERAL PROTOCOLS A ADMISSION
	ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 2018 WALNEGO ZGROMADZENIA
	BIAŁYSTOK 09022012 R OPINIA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
	PG 1 PRÁCTICA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO DE MINERALES
	 (NAZIV – IME I PREZIME)  (ADRESA –
	INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 RESUME 7 ENGLISH SUMMARY 13 1
	AGUSTÍN BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE CONDECORACIÓN JOSÉ MARÍA VIGIL
	AN ASEAN FRAMEWORK CONVENTION ON PRINCIPLES AND PRACTICE FOR
	D4187 YİM 14686 YÜKSEK İDARE MAHKEMESI OLARAK OTURUM YAPAN
	ARE SUICIDE BOMBERS SUICIDAL? ROBERT J BRYM DEPARTMENT OF
	THIRD CONDITIONAL SENTENCE COMPLETION GAME  PART ONE 1



			  
        

		 
      

	  
    

          

    
    
      
     
      
      
      
      
        
          
            
              
                Todos los derechos reservados @ 2021 - FusionPDF

              
              
                
                 
                
                
                
                
                
                
              

            

          

        

      

      

    
      

    
    
      
    

    
          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  